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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

На медицинское изделие
Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo-C12, Tanzo-C18, Tanzo- 
С23, Tanzo^E18,Tanzo-E23, Tanzo-D18, Tanzo-D23, Tanvo-C18, Tanvo-C23

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Ниибо ЦзянбэйБосой Медикл Инструмент Ко., Лтд.", Китай,
Ningbo Jiangbei Wpson Medical Instrument Co, Ltd., №.25, Lane 300, Jinshan Road, 
Jiangbei District, Ningbo 315032, Zhejiang, China

Производитель
"Нинбо Цзянбэй Босой Медикл Инструмент Ко., Лтд.", Китай,
Ningbo Jftangbei Woson Medical Instrument Co, Ltd., №.25, Lane 300, Jinshan Road, 
Jiangbei District, Ningbo 315032, Zhejiang, China

Место производства медицинского изделия
Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. Ltd., №.25, Lane 300, Jinshan Road, 
Jiangbei District, Ningbo 315032, Zhejiang, China

Номер регистрадионного досье № РД-18047/26292 от 30.05.2017

Вид медицинского изделия 253700

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 08 и̂  
допущено к обращению на террг

Руководитель Федеральной слу  ̂
по надзору в сфере здравоохранс М.А. Мурашко
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ФДДЕРАДЪНМ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

от 08 июня 2017 года № РЗН 2013/9
Лист 1

На медицинское изделие
Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo-C12, Tanzo-ClS, 
Tanzo-C23, 'Гац2о-Е18,Таа20-Е23, Tanzo>D18, Tanzo-D23, Tanvo-C18, Tanvo-C23:
Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo-C12, Tanzo-G18, Tanzo-C23, 
в комплектдаии:
1. Стерилизатор паровой -1 шт
2. Рама лотка -1 шт.
3. Лотки - 3 шт.
4. Захват для вытаскивания JIOTKOB - 1 шт.
5. Трубка для слива воды -1 шт.

Уплотнитёлвная прокладка дверцы -1 шт.
7. Силовой кабель -1 щт.
8. Руководство по эксплуатации -1 шт.
Стерилизаторь! паровые в вариантах исполнения: Tanzo-E18, Тап20'Е23, Tanzo-D18, 
Tanzo-D23/Tanvo-Cl8, TanvorC23, в комплектации;
1. Стерилизатор паровой -1 шт.
2. Рама лотка - 1шт.
3. Лотки-3 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков -1 шт.
5. Трубка Эы слива воды -1 щт.
6. Трубка для налива воды - 1 шт.
7. Уплотнительная прокладка дверцы -1 шт.
8. Силовой кабель -1 шт.
9. Руководство по эксплуатации -1 шт.
Принадлежности:
1. Устройство водоподготовки для стерилизаторов (дистиллятор DRINK)
2. Устройство упаковки изделий перед стерилизацией (SEAL 100)
3. Устройство Для пред-стерилизационной смазки наконечников (LUB 909)
4. Принтер регистрирующий (PrinterlO)
5. Пакеты упшовочные для инструментов 5,5 см - 200 м (roll) -100 пгг,
7,5 см - 200 м (roll) -100 щт, 10 см - 20jgtjibfed^aK,J_00 шт, 15 см - 200 м (roll) -100 шт, 
20 см - 200 м (roll) -100 шт, 25 см
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Руководитель Федеральной cj 
по надзору в сфере здравоохранеЕ
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